
Laboratorio interdipartimentale di Live Cell Imaging ‐ LuCId lab 

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL MICROSCOPIO CONFOCALE E DEL SISTEMA DYNAMIC/STATIC LIGHT 

SCATTERING (DLS/SLS) 

In vigore a partire dal 7 novembre 2014 

1) Il Comitato di Gestione nomina un “Responsabile dello Strumento” per ciascuno strumento, che sarà 

responsabile che lo strumento venga mantenuto in corretto stato di funzionamento e manutenzione. I 

Responsabili nominati sono riportati in Allegato A. 

2) L'utilizzo pratico degli strumenti di laboratorio è consentito solo agli operatori abilitati con training 

ufficiale erogato dal produttore dello strumento, oppure a operatori esperti abilitati dal Responsabile dello 

Strumento. Il Responsabile dello Strumento concorda con i gruppi di ricerca le modalità del training. 

3) Si definiscono "utilizzatori" di categoria A, B, C e D.  

Categoria A: operatori abilitati facenti parte dei gruppi di ricerca che hanno proposto il progetto di 

attivazione del laboratorio, detti "gruppi fondatori". I gruppi fondatori sono i seguenti: Raimondi, 

Metrangolo, Cerullo, Fiore, Ambrosi. 

Categoria B: personale afferente ai dipartimenti fondatori (CMIC, FIS, DEIB, MATE) non facente parte dei 

gruppi fondatori. Se abilitati, possono utilizzare gli strumenti personalmente; altrimenti, devono fare 

riferimento ad un operatore abilitato. 

Categoria C: personale del Politecnico di Milano non afferente ai dipartimenti fondatori. Se abilitati, 

possono utilizzare gli strumenti personalmente; altrimenti, devono fare riferimento ad un operatore 

abilitato. 

Categoria D: personale esterno al Politecnico di Milano. Potranno accedere all’utilizzo dello strumento 

esclusivamente tramite operatori abilitati. 

4) L'utilizzo orario degli strumenti viene gestito su prenotazione digitale obbligatoria e rilevato dal 

Responsabile dello Strumento su registro cartaceo, con indicazione sia del'operatore abilitato che ha 

utilizzato lo strumento, sia del referente del gruppo utilizzatore, e controfirmato dall'operatore abilitato.  

5) Il Comitato di Gestione monitora regolarmente e approva le spese generali di funzionamento degli 

strumenti (manutenzione ordinaria, materiale di consumo necessario per mantenere in attività lo 

strumento, ecc.) e il relativo tariffario, riportato in Allegato A. Altresì discute eventuali proposte di 

autofinanziamento del laboratorio e negoziazioni su tariffe nei contratti per conto terzi. 

6) La ripartizione delle spese generali di funzionamento avviene sulla base della percentuale di utilizzo degli 

strumenti da parte dei gruppi fondatori. La ripartizione tiene in considerazione le spese anticipate da parte 

di un gruppo fondatore a coprire un costo comune, così come dell'esistenza di eventuali disponibilità sul 

fondo di laboratorio. 

7) Il Comitato di Gestione approva spese straordinarie quali: manutenzione straordinaria, consulenze del 

produttore, training mirati erogati dal produttore. La ripartizione di queste spese viene discussa in sede di 

approvazione. Le spese straordinarie potrebbero riguardare anche solo uno, o un sottoinsieme parziale, dei 

gruppi (finanziamento di un training su argomenti non di interesse generale, ecc.). 



ALLEGATO A. 

Tariffe di utilizzo degli strumenti.  

Categoria Utilizzatori  Microscopio confocale Fluoview 

Responsabile Strumento: 

Prof. Manuela T. Raimondi 

Dynamic/Static light scattering 

Responsabile Strumento: 

Prof. Francesca Baldelli Bombelli 

A  0  0 

B  40 Euro/ora   50 Euro/giorno 

C  80 Euro/ora   100 Euro/giorno 

D  160 Euro/ora   200 Euro/giorno 

Tutte le categorie  L’utilizzo overnight viene 
conteggiato come 4 ore di utilizzo 

L’utilizzo overnight viene conteggiato 
come 0.5 giorni di utilizzo 

 

 

 

 

 

 


